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Ofício nº 44/2024 – DIMEQ                           Curitiba, 1º de outubro de 2024. 
 
 
 
             Às Permissionárias em Manutenção de Instrumentos de Pesagem Não 
Automáticos (IPNA). 
 
 
Assunto: Substituição/ Instalação de Dispositivos Indicadores. 
  
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
           Considerando a consolidação regulamentar, aprovada pelo regulamento 

técnico metrológico, portaria Inmetro n. º 157/2022; 

 

           Considerando que todos os permissionários do estado do Paraná foram 

convocados a participar das reuniões técnicas e os termos para adoção das 

presentes medidas foram amplamente discutidos nas reuniões realizadas em 

Curitiba, Maringá e Cascavel; 

 

  Considerando a necessidade da realização das manutenções corretivas e 

que requeiram a substituição de dispositivos indicadores de IPNA, os quais 

demandam de autorização do órgão metrológico da Jurisdição, e que a demora 

na autorização afeta o setor produtivo, determino: 

 

a) A substituição poderá ser realizada imediatamente após a 

formalização do pedido no site do Ipem/PR para instrumentos em uso na 

jurisdição deste órgão delegado e deverá ser realizada nos termos do 

regulamento ora aprovado mediante o cumprimento dos seus requisitos; 

b) Todo instrumento de pesagem, em utilização, que tenha seu 

dispositivo indicador original substituído, deve ser objeto de autorização no 
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Órgão Metrológico da Jurisdição, condicionada a uma primeira verificação 

subsequente quando da adaptação, devendo o instrumento de pesagem 

original possuir aprovação de modelo, ou ser de modelo desenvolvido 

anteriormente à vigência da Resolução CONMETRO nº 01/82, substituída 

pela Resolução CONMETRO nº 08/16; 

c) As informações para substituição do dispositivo devem 

obrigatoriamente estar conforme as da sua respectiva portaria de aprovação 

de modelo (PAM). 

d) Todo dispositivo indicador eletrônico que atender aos requisitos de 

instalação/ adaptação receberá o documento de autorização, o qual deverá 

ser entregue ao detentor e apresentado ao técnico quando da primeira 

verificação subsequente; 

e) As solicitações que apresentarem incorreções no seu preenchimento 

deverão ser corrigidas imediatamente após a notificação do setor responsável 

pelas emissões das autorizações; 

f) Os instrumentos em uso dotados de indicador mecânico (escalas) 

deverão manter suas configurações originais e em perfeito funcionamento, 

após a adaptação/ instalação de dispositivo indicador e componentes 

necessários ao seu funcionamento; 

g) Os instrumentos mecânicos em uso que tiveram seus respectivos 

indicadores mecânicos removidos, anteriormente à definição do INMETRO, 

poderão permanecer nas condições atuais, estando indultados da 

obrigatoriedade prevista na alínea “f” quando da eventual necessidade de 

substituição do dispositivo indicador eletrônico em uso;  

h) O responsável pela instalação deverá encaminhar, no prazo 

estabelecido em norma específica, ao Órgão Metrológico da Jurisdição, 

informações quanto à adaptação efetuada, indicando a marca, o modelo e os 

característicos do instrumento de pesagem modificado; 
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             De modo a evitar eventuais problema relacionados ao cumprimento 

dos requisitos regulamentares junto aos demais órgãos delegados da 

RBMLQ-INMETRO, informamos que a presente medida, mesmo não 

contrariando nenhum dispositivo regulamentar se restringe exclusivamente ao 

estado do Paraná, e que as autorizações para instrumentos em uso em outros 

estados deverão ser encaminhadas ao órgão metrológico da jurisdição do 

instrumento.  

 

As medidas citadas passarão a vigorar imediatamente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Gabriel Perazza Justino 

Diretor de Metrologia e Qualidade – IPEM PR 
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